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EINLEITUNG
Künstliche Herzklappen werden auf Grund von physika-
lischen und numerischen in vitro Experimenten ent-
wickelt und verbessert. Dabei ist es das Ziel, kleine Be-
wegungen und Deformationen der Fluidpartikel (Blut-
körperchen) zu erfassen. Damit können Folgerungen be-
züglich Thrombusformation aufgestellt und Prothesen
optimiert werden.
In physikalischen Experimenten werden Strömungsge-
schwindigkeiten sowie lokale Turbulenzgrössen mit
Hilfe von LDA (Laser Doppier Anemometry) oder PIV
(Particle Image Velocimetry) gemessen. Eine andere und
neuartige Methode, die zur Visualisierung von Blut-
strömungen entwickelt wurde, ist die MRI (Magnetic
Resonance Imaging) Technik. Diese wurde von [1] erst-
mals zur Messung der stationären Strömung von kün-
stlichen Herzklappen in vitro angewendet. Über die pul-
sierende Strömung einer Zweiflügel-Aortenklappe ist
kürzlich in [2] und [3] berichtet worden. Mit Hilfe eines
ausgeklügelten Puls-Duplikator-Systems wurde in [3]
die instationäre Strömung nachgebildet und sowohl mit
klinischer MRI- als auch mit optischer LDA-Technik
untersucht.
SIMULATION UND ANALYSE DES
STRÖMUNGSFELDES
Im physikalischen Experiment wird die physiologische
Herztätigkeit des linken Ventrikels und die Ausbreitung
der Pulswelle in den Gefässen in einem hydraulischen
Kreislauf naturgetreu nachgebildet. Für ein newtonsches
Blutanalog-Fluid wird die Physik exakt wiedergegeben.
Ein solcher Versuchsaufbau wurde für die Anwendung
von optischen Messtechniken (LDA, PIV) entwickelt
und in [4] beschrieben. Ein ähnlicher Versuchsaufbau ist
für die Anwendung der MRI-Technik angefertigt und in
[3] dokumentiert worden. In Figur l ist die Strömung
einer Zweiflügel-Herzklappe in der Aortenseite darge-
stellt. Die Bilder sind mit Hilfe eines horizontalen
Laser-Lichtschnittes und PolyStyren™-Partikel (60 )
erzeugt worden.
Im numerischen Experiment kann die Strömung auch
von kleinen Einzelheiten der Klappe untersucht und
optimiert werden. Die Auflösung des Strömungsfeldes
hängt dabei von der Feinheit des Berechnungsnetzes ab.
In Figur 2 ist ein spezielles Berechnungsnetz für eine
Zweiflügel-Herzklappe dargestellt. Dieses Netz wurde
für die transiente Strömungssimulation mit zwangsge-
steuerten Hügeln entwickelt. Da zur Lösung der Grund-
gleichungen physikalische und numerische Näherungen
erforderlich sind, muss die numerische Simulation
immer mit Hilfe von physikalischen Experimenten vali-
diert werden. Mit steigender Komplexität der nachzu-
bildenden Natur (Pulsation, Turbulenz, Fluid-Zellen-
Interaktion, Biochemie) werden deshalb sorgfältig aus-
gelegte in vitro und in vivo Experimente benötigt.
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Fig. l Ebener Schnitt durch das momentane Strömungs-
feld einer mechanischen Zweiflügel-Herzklappe. Links:
Teilchenbahnen. Rechts: Stromlinien, die mit Hilfe von
PIV-Technik in [4] erzeugt worden sind.
Fig.2 Aufbau des Berechnungsnetzes zur transienten
Simulation des SD-Strömungsfeldes einer Zweiflügel-
Herzklappe mit bewegten Flügeln [5].
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Mit Hilfe der optischen LDA-Technik kann in einem
Blutanalog-FIuid die lokale Strömungsgeschwindigkeit
mit sehr hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung in
Mittelwert und statistischen Schwankungsanteil zerlegt
werden. Diese Information wird dann benötigt, wenn
lokale Spannungsverhältnisse von Interesse sind. Die
klinisch neue MRI-Technik hat den grossen Vorteil,
dass dreidimensionale, mittlere Strömungen in vitro und
in vivo mit hoher räumlicher Auflösung gemessen wer-
den können. Da die zeitliche Auflösung der MRI-Tech-
nik im Wesentlichen durch die Echozeit des Systems be-
stimmt wird, können die statistischen Schwankungen
heute noch nicht aufgelöst werden. Resultate beider
Messtechniken sind in Figur 3 dargestellt. Dabei wur-
den zwei verschiedene Puls-Duplikator-Systeme auf die-
selben kardiologischen Strömungsbedingungen abge-
stimmt (120/80 mmHg, 72 BPM, 6 l/min).
Axialgeschwindigkeit MRI
Fig. 3. Messungen der pulsierenden, mittleren Axial-
geschwindigkeit hinter einer Zweiflügel-Aortenklappe
im Zeitpunkt des maximalen Ausstosses. Links: MRI-
Messung. Rechts: Vergleich zwischen MRI- und LDA-
Messung nach [2] und [3].
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Fig. 4. Analyse der lokalen Deformationsrate und der
reinen Rotation von kleinen Fluidvolumina hinter
einer künstlichen Aortenklappe; im Zusammenhang mit
mechanischer Hämolyse nach [4].
STRÖMUNG UND THROMBENBILDUNG
Die Zerstörung und Aktivierung von Blutzellen durch
Strömungskräfte spielt im Prozess der Thrombenbil-
dung eine zentrale Rolle. Es gibt Hinweise dafür, dass
die Hämolyse (Zerstörung roter Blutkörperchen) den
Prozess auslösen kann. Lokale Strömungsbewegungen
mit hoher Deformationsrate sind bezüglich Hämolyse
besonders kritisch, wie in [4] gezeigt wurde. Dabei ist
das Strömungsfeld hinter einer Zweiflügel-Klappe in
kleine Volumina ( I x l x l mm3) unterteilt und deren
Bewegung in der Aorten- und der Mitralseite untersucht
worden (siehe Figur 4). Als bemerkenswertes Resultat
dieser Untersuchung geht hervor, dass in der Mitralseite
die lokalen Deformationsraten mehr als doppelt so hoch
sind wie in der Aortenseite. Interessanterweise ist aus
klinischen Studien bekannt, dass Thrombenbildung in
der Mitralseite viel häufiger als in der Aortenseite auf-
tritt. Zur Erforschung der exakten Zusammenhänge sind
weitere in vitro und in vivo Experimente geplant.
FOLGERUNGEN UND AUSBLICK
In vitro Experimente bilden die Grundlage für die Ent-
wicklung von Kreislauf-Prothesen. Mit dem heutigen
Stand der MRI-Technik kann das pulsierende, SD-Strö-
mungsfeld (ohne Turbulenz) von in vitro Experimenten
erstmals mit der Natur korreliert werden.
Die Anwendung der MRI-Technik auf die Strömung von
Herzklappen eröffnet neue Perspektiven in der klini-
schen Diagnostik von künstlichen und natürlichen Herz-
klappen.
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